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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草, 本标准旨在规范布鲁氏菌（Brucella）在实验羊相关研究中的生物安全风险管理，保障实验人员健

康，防止环境污染和病原泄漏。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所、中国科学院武

汉病毒研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国医学科学院医学实验动物研究所、新疆省疾病

预防控制中心、浙江省疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：李晓燕、李鲲、鹿双双、王嘉琪、侯雪新、刘美、刘帅、刘万里、黄佳、孙一晟、

杨章女、杨勇、杜凯、张帆、张艺钟、孔琪。
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实验动物 布鲁氏菌感染实验生物安全风险评估规范

1 范围

本文件规定了实验用羊在布鲁氏菌相关实验研究中的生物安全风险评估要求风险控制措施、应急处

置等要求。

本文件适用于使用实验用羊开展布鲁氏菌动物感染实验的生物安全风险评估与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 14925-2023 实验动物 环境及设施

GB/T 18646-2025 动物布鲁氏菌病诊断技术

GB 19489-2008 实验室 生物安全通用要求

GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范

WS 269-2019 布鲁氏菌病诊断

NY/T 541 兽医诊断样本采集、保存与运输技术规范

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

布鲁氏菌 Brucella

变形菌门布鲁氏菌属革兰阴性短小球杆菌，兼性细胞内寄生，以牛、羊、猪等家畜为天然宿主，

可引起人畜共患布鲁氏菌病的病原微生物。

注 1：常见致病种包括羊种布鲁氏菌（Brucella melitensis）、牛种布鲁氏菌（Brucella abortus）、

猪种布鲁氏菌（Brucella suis）、犬种布鲁氏菌（Brucella canis）。

注 2：羊种布鲁氏菌毒力最高，是人布鲁氏菌病最主要传染源。

注 3：人体感染后可出现反复发热、多汗、关节肌肉疼痛，病程可迁延为慢性。

3.2

布鲁氏菌病 Brucellosis

布鲁氏菌属致病菌感染家畜与人、可跨物种自然传播的二类人兽共患动物疫病。

注 1：患病牛羊猪为主要传染源，动物发病以流产、睾丸炎、不孕、关节炎为典型特征。

注 2：人接触病畜、流产物、生鲜乳等可继发感染，是人畜共患病防控重点病种。

注 3：本标准对象为羊种布鲁氏菌引发的感染。

3.3



2

实验室生物安全 laboratory biosafety

实验室的生物安全条件和状态不低于容许水平，可避免实验室人员、来访人员、社区及环境受到不

可接受的损害，符合相关法规、标准等对实验室生物安全责任的要求。

3.4

风险评估 risk assessment

评估风险大小以及确定是否可接受的全过程。

3.5

风险控制 risk control

为降低风险而采取的综合措施。

3.6

应急处置 emergency response

指事故发生后的紧急应对行动。

3.7

个体防护装备 personal protective equipment

防止人员个体受到生物性、化学性或物理性等危险因子伤害的器材和用品。

4 实验室生物安全风险评估要求

4.1 风险评估责任主体

实验室应成立风险评估小组，负责布鲁氏菌感染动物（实验用羊）实验活动的风险评估工作。人员

至少包括项目负责人、兽医师、生物安全员、操作人员。

4.2 评估基本原则

风险评估应遵循科学性、前瞻性、全周期性及动态闭环原则。

4.3 风险评估程序

4.3.1 组建风险评估小组：根据风险评估事项的内容和范围，小组成员应具有广泛的代表性，成员应

覆盖主要利益相关方，必要时可邀请外部专家参与。

4.3.2 风险沟通及风险信息收集：广泛收集布鲁氏菌及相关疾病的流行病学、感染事件等信息。

4.3.3 风险识别与分析：对布鲁氏菌感染实验全周期操作流程进行风险识别，列出风险清单并系统描

述风险源、触发条件及潜在后果；在此基础上，综合分析风险发生的可能性及后果的危害程度，利用风

险矩阵的方法确定风险等级（通常分为低、中、高三个等级）。

4.3.4 风险评价与应对：依据风险分析，判定风险可接受性并进行风险控制：

a) 若风险可接受，应保持现有控制措施，并完善相应的生物安全应急预案。

b) 若风险不可接受，应制定风险控制策略，通过增设物理屏障、优化流程或升级个体防护等措施

消除或降低风险，并对残余风险进行二次评判。

c) 残余风险控制：经评判残余风险可接受，方可实施项目；若残余风险仍不可接受，应重新调整

方案或终止项目实施。
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4.3.5 监督与持续改进：定期对风险控制措施的实施效果进行监督和检查，动态评估风险控制措施的

可行性、合规性和有效性。并根据监督、检查和评估的结果，对风险管理流程、控制措施以及风险准则

进行动态修正、改进和完善，实现持续改进。

5 风险评估内容

5.1 病原特性与危害评估

5.1.1 布鲁氏菌一般特性评估，应考虑（但不限于）下列内容：

a) 危害程度分类：《人间传染的病原微生物目录》和《动物病原微生物目录》归属及对应的实验

室生物安全防护等级要求；

b) 基本生物学特性：病原体的分类学地位、形态结构、基因组特征、物理与化学性状等；

c) 感染和致病特性：宿主范围与跨物种易感性，主要传播途与传播力，引起发病的最低剂量阈值，

以及受试动物或人类的潜伏期、病程特征、典型临床表现与预后；

d) 环境稳定性：病原体在自然环境、不同物理因素（如温度、紫外线、干燥度等）及化学因素（如

酸碱度、常用消毒剂等）条件下的存活能力、耐受极限与灭活条件；

e) 流行病学基础资料：国内外该病原体的地理分布、自然疫源地特征、人群与动物易感基数及既

往暴发流行史；

f) 临床干预与保障措施：针对布鲁氏菌的有效抗菌药物、联合治疗方案的有效性及可及性，以及

感染早期快速检测与临床诊断试剂的有效性。

5.2 实验动物特性评估

5.2.1 实验动物来源：对实验用羊的微生物背景进行评估，以排除布鲁氏菌潜伏感染。

5.2.2 实验动物临床表现：风险评估应聚焦于布鲁氏菌导致实验用羊发病后的生理、行为异常，及其

可能对人抓伤、咬伤所引发的生物安全隐患。

5.3 设施设备风险评估

5.3.1 实验用羊饲养笼具一般为半开放式负压隔离笼具设备，感染布鲁氏菌的饲养设施要达到 4.4.3

的生物安全防护水平。

5.3.2 生物安全柜、负压隔离饲养设备、消毒灭菌等关键防护设备生物安全性能定期进行验证。

5.3.3 当防护设施、核心设备发生更新升级、重大维修或参数调整，以及达到 12个月常规复审周期时，

应重新进行风险评估。

5.4 人员相关风险评估

5.4.1 专业背景与培训准入：评估操作人员是否具备布鲁氏菌相关的病原学知识、动物实验操作技能

及生物安全防护知识，培训考核合格后才能从事相应的工作。

5.4.2 健康档案：评估人员的健康情况，确认是否存在不适宜从事布鲁氏菌相关动物实验的禁忌症。

5.4.3 外部人员：评估外部人员（参观、维修、协作等）准入的必要性，经授权后方可进入核心区。



4

5.5 实验操作风险评估

5.5.1 菌种复苏与制备：针对菌株复苏、稀释及滴度测定等高浓度活菌操作，应评估超低温冻存管脆

裂或开启瞬间产生的气溶胶泄漏风险，以及高浓度菌液溢洒导致的人员暴露与环境污染风险。

5.5.2 样本接收与前处理：评估样本开启、混匀、离心过程中，因容器破损、密封不严或操作失误导

致的样本溢洒与气溶胶扩散风险，及其引发的人员吸入暴露风险。

5.5.3 动物接种与给药：进行动物接种病原操作前，必须对实验用羊先进行麻醉保定，操作过程中应

重点防范锐器刺伤、动物挣扎引发的咬伤抓伤风险；

5.5.4 动物饲养与管理：评估感染动物的排泄物、分泌物及乳汁中含病原气溶胶的风险；同时应评估

通风系统故障或负压隔离饲养设备负压异常导致气溶胶外泄的风险。

5.5.5 动物临床观察、采样检测：评估临床症状观察、采样等操作中因动物应激挣扎对操作人员的暴

露风险。

5.5.6 安乐死实施：评估实施动物安乐死过程中，因动物剧烈挣扎导致的咬伤风险，以及呼吸道分泌

物喷溅引发的操作人员暴露风险。

5.5.7 尸体解剖：评估解剖过程中因切割组织产生的大量气溶胶、锐器伤害及体液喷溅风险。

5.5.8 废弃物处理与消毒灭菌：评估感染性废弃物（含动物尸体、粪便等）收集、转运及高压灭菌过

程中的包装破损与泄漏风险；同时应验证消毒剂对布鲁氏菌的灭活效果，评估因消毒不彻底导致的次生

污染风险。

5.6 极端灾害风险评估

地震、洪水、台风等自然灾害导致实验设施损坏，实验用羊逃逸、布鲁氏菌污染扩散的评估。

5.7 管理活动相关风险评估

5.7.1 管理体系构成：评估组织结构的完整性、体系文件的完整性。

5.7.2 管理体系运行机制：评估实验活动是否切实按照安全管理体系文件执行。重点识别因隐患排查

流于形式或纠正措施不到位导致的累积风险。

6 风险控制

6.1 设施设备使用规范

6.1.1 实验室防护硬件设施保障

a) 实验室硬件标准：开展布鲁氏菌的动物实验室应满足 GB 19489 中 ABSL-3实验室要求，饲养

设备采用负压隔离笼具确保气流单向流动。

b) 关键防护设备运行与监测：生物安全柜、高压灭菌器、负压隔离器等关键设备应定期检测维护。

6.2 个人防护装备配置规范

6.2.1 防护原则：在进行动物接种、样本采集及尸体解剖等高风险操作时，佩戴正压头盔、防穿刺手

套等。
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6.2.2 装备完整性审查：所有人员在进入核心区前应检查防护服完整性、正压头盔电量及过滤器时效，

确保防护装备状态完好且在有效期内；状态异常或超期者严禁使用。

6.3 人员控制规范

6.3.1 准入培训与授权：所有进入实验室的人员须接受系统的生物安全理论与实操培训，经考核合格

并获得正式书面授权后，方可持证上岗开展相应工作。

6.3.2 岗位分工与协作：核心工作区（BSL-3/ABSL-3）严格执行“双人工作制”，严禁单人进行高危

操作。同时，应清晰界定实验、饲养及辅助人员的职责边界，确保人员配置合理且满足安全需求。

6.3.3 外部与临时人员管控：严格限制外来参观、维修及协作人员的活动范围，实行审批登记与全程

陪同制度，通过门禁权限与管理制度严防非授权人员误入高危区域。

6.4 实验操作规范

6.4.1 毒种复苏与制备防护措施：所有高浓度活病毒操作须在Ⅱ级及以上生物安全柜内轻柔进行，严

禁剧烈振荡。低温冻存管开启前须室温短暂平衡，并用浸有消毒液的无菌纱布包裹，防止管体脆裂或液

体喷溅；操作台面须预铺吸水垫并备好溢洒处理包，一旦发生溢洒立即按规范程序覆盖消毒，严防暴露

与污染。

6.4.2 样本接收与前处理控制：应严格核对、检查外包装完整性。样品的开启、混匀、稀释等前处理

操作必须在生物安全柜内完成，对潜在的泄漏样本应启动应急预案即时处置。

6.4.3 动物实验与饲养关键过程控制

a) 强制空间约束：凡涉及活病毒操作（包括接种、取样、解剖等）及换笼、添料、清理垫料等饲

养操作，必须全程在Ⅱ级及以上生物安全柜或负压隔离器内进行。

b) 精准状态控制：动物接种、采血等高频接触操作应在精准麻醉状态下进行，动作应轻柔稳妥，

从源头防止动物挣扎、咳嗽引起的病毒喷溅，防范锐器刺伤与机械损伤。

c) 跨界面活体检测控制：活体动物跨设备检测时，必须通过专属气密转运舱进行流转。严格执行

“舱进舱出”的操作流程，严禁动物中途暴露。

6.5 极端灾害防控

6.5.1 水灾防控：定期巡查公用给排水管网，重点检修紧急逃生通道，确保无障碍畅通

6.5.2 火灾防控：严禁超负荷用电或私拉乱接电线，定期保养电气设备；严控高危核心区内可燃气体

和液体的存放量，并严格执行热源/火源物理隔离；在各房间及走道显著位置设置火警标志、操作说明

及疏散指示。

6.5.3 地震防控：设施严格执行甲类抗震设防标准，从工程硬件上确保极端地震下结构不破坏、病毒

不扩散。

6.5.4 冰冻与极端低温防控：对通风管道、排水系统及高效过滤单元增加保温层，关键密封件选用耐

低温材质，定期巡检自控传感器和除霜功能。

6.6 废弃物处置与消杀验证
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6.6.1 分类消杀：实验结束后，应根据不同物品的物理性质与病原耐受特征，严格按照表 1 规定的消

毒剂种类、浓度与作用时间实施彻底消毒灭菌处理。

6.6.2 无害化闭环：对感染性废弃物（含动物尸体、粪便等）及回收物（笼盒、水瓶等）必须进行分

类双层包装、表面消毒，经高压灭菌彻底灭活后方可转运出实验室。

表 1 布鲁氏菌动物实验消毒剂使用方法

物品种类 消毒剂名称 使用方法 使用浓度 作用时间

实验台面、地面、墙面 含氯消毒剂 喷洒、擦拭 有效氯 1000 mg/L 30分钟

耐腐蚀器械 含氯消毒剂 浸泡 有效氯 1000 mg/L 30分钟

不耐腐蚀器械/精密仪器 75%酒精 擦拭、浸泡 75%（体积比） 10分钟

饲养器具 含氯消毒剂 浸泡、喷洒 有效氯 1000 mg/L 30分钟

感染性污染物 含氯消毒剂 混合浸泡、喷洒覆盖 有效氯 5000 mg/L 30分钟

饲养间终末消毒 过氧化氢 喷雾 30% 60分钟

6.7 管理体系优化

6.7.1 管理体系优化：每年针对体系全要素至少开展一次内审工作，及时修订不符合条款，确保体系

持续有效。

6.7.2 运行机制与隐患排查闭环：建立日常自查机制，对发现的隐患立即进行整改，深入分析根因，

制定纠正与预防措施并定期跟踪验证。

7 应急处置

7.1 设施设备运行异常与突发故障

7.1.1 设施异常：防护设施出现故障发生负压或定向气流异常时，应立即停止操作，将样本就地密闭

或锁存；迅速佩戴正压呼吸防护装备，保持气密门关闭，有序撤离并实施物理隔离。

7.1.2 关键防护设备故障处置：立即按仪器操作规程执行紧急处置，确保样品密封、设备动力源切断

及物理封闭；人员迅速撤离故障区域，及时报告并通知专业人员维修，同时根据需要对受污染环境进行

消毒处理；故障排除前严禁擅自重启或强行开启设备。

7.2 个人防护装备破损

7.2.1 外层手套损坏：应立即用消毒剂喷洒手套外表面；随后脱下手套放入生物危害垃圾袋中待消毒，

更换全新手套。

7.2.2 防护服破损：

a） 轻微破损（破损面积＜1cm²）：立即用消毒剂喷洒破损处及周边，用密封胶带封堵；告知同组

人员，按正常程序撤离；退出后在缓冲间脱下防护用品，将破损防护服按生物危害废弃物处理。

b） 严重破损（破损面积≥1cm²）：立即停止操作，用消毒剂大量喷洒破损处及周边，向中控报告；

用密封胶带将破损位置紧急封堵；全身喷洒消毒后，按应急程序迅速退出核心区；在缓冲区脱下外层防

护装备，对内层防护服进行充分的喷洒消毒，按照退出流程退出实验室。
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7.3 人员暴露

7.3.1 皮肤暴露：立即用 75%乙醇喷洒消毒后，再用肥皂水冲洗 15 分钟。

7.3.2 创伤暴露：操作人员发生针刺伤、解剖刀划伤或动物抓咬伤时，应立即从伤口近心端向远心端

轻柔挤压，使用大量流动清水或 0.5% 复合碘伏冲洗伤口不少于 15 分钟 min。

7.3.3 暴露等级评估与医学干预:风险评估小组和医疗专家应在暴露事件发生后 2 h 内完成暴露分级。

7.4 感染性物质溢洒

7.4.1 少量溢洒（<1 mL），立即用消毒剂浸湿的吸水材料覆盖并擦拭清理，将废弃物投入专用收集袋，

再用 5000mg/L 含氯消毒液擦拭污染区域。

7.4.2 大量溢洒，使用浸有消毒剂的吸水材料覆盖溢洒物，人员迅速撤离核心间，待消毒液作用 30 分

钟后重新进入，收集吸水材料及溢洒物至专用收集袋，再用 5000mg/L 含氯消毒液擦拭污染区域。

7.5 动物逃逸

7.5.1 立即关闭实验室通道及相关区域门窗，启动室内抓捕程序，抓捕人员需做好全面防护。

7.5.2 消毒：对污染区域用 5000mg/L 含氯消毒液喷雾消毒。

7.6 极端灾害

7.6.1 灾害发生时，遵循“人员安全第一、病原原位封存、严防次生外泄”原则。

7.6.2 灾害发生时，立即停止实验，并迅速用消毒剂对感染性样品进行灭活处理。立即由紧急通道撤

离实验室。在救援人员的帮助下设立封锁区，隔离污染区和污染。

7.6.3 灾情平息后，严禁直接恢复实验。必须对建筑结构、负压梯度、高效过滤器滤膜进行全面综合

效能验证与评估后，合格后方可重新准入。

7.7 事故报告与记录

7.7.1 事故发生后立即报告实验室负责人和生物安全负责人，并根据感染对象，由机构在 2小时内向

所在地的卫生健康行政部门和农业农村主管部门报告，并立即采取控制措施。

7.7.2 记录内容包括事件经过、暴露人员、处置措施、医学观察方案。

7.7.3 暴露者定期进行布鲁氏菌相关检查，持续 30 天，期间如有异常情况及时上报并处理。

8 记录与档案管理

8.1 记录内容

8.1.1 动物档案：来源、品种、微生物背景。

8.1.2 实验记录：实验方案、接种剂量、时间、临床症状观察。

8.1.3 环境监测：温湿度、压差、消毒效果验证记录。

8.1.4 设备维护：生物安全柜、高压灭菌器、负压隔离饲养设备维护记录。

8.1.5 人员培训：培训内容、考核结果、授权记录。
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8.2 档案保存

8.2.1 保存期限：实验活动终止后不少于 20 年。

8.2.2 存储方式：纸质档案防霉防蛀保存，电子档案双备份。

8.2.3 安全控制：设置访问权限，敏感数据加密存储。

-------------------------
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